

































１．Star VIBE 概要 











Effect of k-space filling rate and movement 
on image quality in 3D Radial Scan．
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要　　　　　旨
　Star VIBE は自然呼吸下での画像取得が可能であり，息止め不良症例に有用であると報告されている．今回，Star 
















Body array coil，32ch-SPINE array coil を使用した．







学アプリケーションのDRIP（FUJIFILM RI Pharma 
Co.）と ImageJ を用いて解析を行った．
３．各移動長における各RvのNormalized Mean Square 
Error（NMSE）の検討














２：minimal artifact，３：moderate artifact，４：moderate 



















Field of view（mm） 380
Slice thickness（mm） 4
Flip angle（deg） 12
Slice per slab 56
Matrix size 256
Radial Views 256，512，768
Number of reciprocations（times/min） 15
Phantom movement（mm） ０，10，20，30，40
Scan time（sec） 98,156,293
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